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ROMÂNĂ

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de 
utilizare, păstraţi-le pentru consultarea 
ulterioară, puneţi-le şi la dispoziţie altor 
utilizatori şi respectaţi indicaţiile.

Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi ales un produs din gama noastră. Marca 
noastră simbolizează produse de calitate superioară, testate în 
detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, 
greutate, masaj şi aer.

Cu deosebită consideraţie,
Echipa dumneavoastră Beurer

Pachet de livrare
Verificaţi pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea cutiei 
este ireproşabilă şi că pachetul este complet. Înainte de utiliza-
re, asiguraţi-vă că aparatul şi accesoriile nu prezintă defecţiuni 
vizibile şi că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. În 
cazul în care aveţi îndoieli, nu utilizaţi aparatul şi adresaţi-vă 
comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienţi.

  1 x termometru pentru ureche
  2 x baterii 1,5 V AAA
10 x capace de protecţie
  1 x exemplar din prezentele instrucţiuni de utilizare
Articole pentru achiziţionarea ulterioară
Setul de capace de protecţie poate fi cumpărat ulterior:  
2 x 10 capace de protecţie, nr. art. 795.34
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1. Explicaţia simbolurilor  
Următoarele simboluri apar în aceste instrucţiuni de utilizare 
şi pe aparat:

 
AVERTIZARE 
Indicaţie de avertizare privind pericolele de 
rănire sau pericolele pentru sănătatea dum-
neavoastră.

 
ATENŢIE 
Indicaţie de siguranţă privind posibile defecţi-
uni ale aparatului/accesoriilor.

Indicaţie
Indicaţie privind informaţii importante

Ţineţi cont de instrucţiunile de utilizare

Element de utilizare tip BF

Eliminare în conformitate cu prevederile Direc-
tivei CE – WEEE (Waste Electrical and Electro-
nic Equipment) privind deşeurile de echipa-
mente electrice şi electronice.
Simbolul CE atestă conformitatea cu cerinţele 
de bază ale Directivei 93/42/EEC privind pro-
dusele medicale.

Storage/Transport Temperatură de depozitare şi transport şi 
umiditate a aerului la transport admise

Operating Umiditate a aerului şi temperatură de funcţi-
onare admise

Producător

20

PAP
Eliminați ambalajul în mod ecologic

IP 22 IP 22, Protecţie împotriva pătrunderii pericu-
loase de apă şi praf

SN Număr de serie

2. Utilizarea conform destinaţiei  
Termometrul pentru ureche este destinat măsurării temperaturii 
corpului în ureche. Nu utilizaţi termometrul pentru ureche pentru 
măsurări efectuate în alte locuri ale corpului!
Cu termometrul de ureche puteţi măsura, de asemenea, tem-
peratura încăperii şi a obiectelor.
Termometrul pentru ureche a fost conceput cu atenţie pentru 
măsurările exacte, sigure şi rapide ale temperaturii în ureche. 
Este un termometru pentru ureche neinvaziv, dotat cu un de-
tector cu infraroşu pentru recunoaşterea temperaturii corpului 
în canalul auditiv al copiilor şi adulţilor.
Utilizaţi aparatul exclusiv în scopul pentru care a fost creat şi 
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în modul specificat în aceste instrucţiuni de utilizare. Utilizarea 
necorespunzătoare poate fi periculoasă! Producătorul nu poa-
te fi tras la răspundere pentru defecţiuni cauzate prin utilizarea 
necorespunzătoare sau neglijentă a aparatului.
Aparatul corespunde Directivei europene privind produsele me-
dicale 93/42/EEC, legii privind produsele medicale, standardului 
ASTM E 1965-98, standardului european EN 12470-5: Termo-
metre medicale – Partea 5: Cerințe privind termometrele pen-
tru ureche cu infraroşu (cu sistem de limitare a valorii maxime), 
precum şi normei europene EN 60601-1-2 (în conformitate cu 
CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8) şi 
este supus unor măsuri de precauție speciale cu privire la com-
patibilitatea electromagnetică.
Reţineţi că dispozitivele de comunicaţii de înaltă frecvenţă por-
tabile şi mobile pot influenţa funcţionarea acestui aparat. 

3. Indicaţii  
Instrucţiuni de siguranţă

 AVERTIZARE
• La măsurarea temperaturii în ureche, introduceţi cu atenţie 

vârful senzorului termometrului pentru ureche.
• Utilizarea termometrului pentru ureche la diferite persoane poa-

te fi ineficace în cazul bolilor infecţioase acute datorită conta-
minării bacteriene, în ciuda curăţării şi dezinfecţiei prin ştergere 
care trebuie efectuate. În cazuri individuale întrebaţi medicul 
dumneavoastră.

• Temperatura corpului măsurată în ureche poate diferi de 
alte măsurători în cavitatea bucală, rect sau zona axilară. 
De aceea nu are sens să comparaţi aceste valori. Măsuraţi 
temperatura regulat pentru a determina temperatura normală 
în ureche şi apoi utilizaţi aceste măsurători ca bază de com-
paraţie pentru măsurători care pot indica febră.

• Acest termometru pentru ureche este prevăzut pentru mă-
surările temperaturii în ureche. Nu utilizaţi acest termome-
tru pentru ureche pentru măsurări efectuate în alte locuri 
ale corpului.

• Înlocuiţi capacul de protecţie după fiecare utilizare pentru 
a asigura o măsurare exactă şi pentru a evita contamina-
rea încrucişată.

• Termometrul pentru ureche poate fi utilizat numai cu capa-
cele de protecţie de la Beurer, alte capace de protecţie pot 
cauza erori de măsurare. Dacă nu mai aveţi niciun capac 
de protecţie, adresaţi-vă producătorului sau comerciantului 
pentru o piesă de schimb.

• Adresaţi-vă medicului dacă starea dumneavoastră de să-
nătate este precară.

Indicaţii privind manipularea bateriilor

 AVERTIZARE
• Când lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea 

sau ochii, clătiţi locurile afectate cu apă şi căutaţi ajutor 
de specialitate.

•  Pericol de înghiţire! Copiii pot înghiţi bateriile şi se pot 
asfixia. De aceea, nu păstraţi bateriile la îndemâna copiilor!
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• Respectaţi marcajele de polaritate Plus (+) şi Minus (-).
• Dacă una dintre baterii s-a scurs, puneţi-vă mănuşi de pro-

tecţie şi curăţaţi compartimentul pentru baterii cu o cârpă 
uscată.

• Protejaţi bateriile de căldura excesivă.
•  Pericol de explozie! Nu aruncaţi nicio baterie în foc.
• Bateriile nu trebuie să fie încărcate sau scurtcircuitate.
• În cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă îndelun-

gată, scoateţi bateriile din compartimentul pentru baterii.
• Utilizaţi numai acelaşi tip de baterie sau un tip de baterie 

cu aceeaşi valoare. 
• Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile simultan.
• Nu utilizaţi acumulatoare!
• Nu dezasamblaţi, deschideţi sau rupeţi bateriile.

 Pericole pentru aparat

 ATENŢIE
• Nu expuneţi aparatul unor şocuri mecanice.
• Nu expuneţi aparatul direct la soare.
• Nu expuneţi aparatul unor lichide. Aparatul nu este etanş la 

apă. Evitaţi orice contact direct cu apa sau cu alte lichide.
• Dispuneţi repararea aparatului numai de către puncte de 

service autorizate, în caz contrar pierdeţi dreptul la garanţie.
• Dispozitivele de comunicare portabile şi mobile de înaltă 

frecvenţă pot influenţa aparatul. 

 Indicații privind compatibilitatea electromagnetică

• Aparatul este adecvat pentru utilizare în toate mediile care 
prezentate în aceste instrucțiuni de utilizare, inclusiv pentru 
utilizare la domiciliu.

• În cazul existenței interferențelor electromagnetice, aparatul 
poate fi folosit eventual doar într-o măsură limitată. Drept 
rezultat pot apărea de exemplu mesaje de eroare sau o de-
fecțiune a afişajului/aparatului.

• Trebuie evitată utilizarea acestui aparat în imediata apropie-
re a altor aparate sau cu alte aparate suprapuse, deoarece 
acest lucru ar putea duce la o funcționare eronată. Dacă 
totuşi este necesară utilizarea în modul menționat, trebuie 
să vă asigurați că acest aparat precum şi celelalte aparate 
funcționează în mod corespunzător.

• Utilizarea altor accesorii decât cele stabilite sau puse la 
dispoziție de către producătorul acestui aparat poate ca-
uza emisii electromagnetice accentuate sau o rezistență 
electromagnetică redusă a aparatului şi poate duce la o 
funcționare eronată.

• Nerespectarea acestei indicații poate duce la diminuarea 
performanței aparatului.
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4. Descrierea aparatului  

1 Capac de protecţie
2 Senzor de măsurare
3  Tasta START
4 Tasta PORNIRE/OPRIRE 
5  Compartiment pentru baterii

Afi şaj LCD
  1   Mod Temperatură încăpere
  2   Afi şare temperatură încăpe-

re / oră / dată
  3   Afi şaj AM/PM (oră)
  4   Simbol baterie
  5   Mod Memorie
  6   Lipsă simbol febră
  7   Unitate de temperatură 

(°C sau °F)
  8   Simbol febră
  9   Afi şaj de temperatură
10   Mod Temperatură obiect
11   Simbol capac de protecţie
12   Mod Temperatură corp

5. Punerea în funcţiune  
La aparate noi, bateriile sunt deja introduse. 
Anterior primei utilizări, trageţi banda de pro-
tecţie a bateriilor din compartimentul pentru 
baterii. Termometrul pentru ureche porneşte 
în acest caz automat.

6. Setări  

6.1 Setarea datei / orei  
Înainte de a începe măsurarea, vă recomandăm setarea orei şi 
datei actuale. În acest mod, puteţi atribui ulterior mai simplu 
măsurările memorate.

1. Ţineţi apăsată tasta PORNIRE/
OPRIRE  pe aparatul oprit timp 
de trei secunde. Pe ecran apa-
re „24H“.

2. Acum selectaţi cu tasta START 
un format pentru oră (12h sau 
24h) şi confi rmaţi cu tasta POR-
NIRE/OPRIRE . 

1

2

3

4 5

E

1

5

7
6

8

9

10
11
12

2 3 4
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3. Pe ecran apare afi şajul pentru 
oră. Selectaţi cu tasta START 
ora actuală şi confi rmaţi cu tas-
ta PORNIRE/OPRIRE .

4. Pe ecran apare afi şajul pentru 
minute. Selectaţi cu tasta START 
minutul actual şi confi rmaţi cu 
tasta PORNIRE/OPRIRE .

5. Pe ecran apare afi şajul pentru 
ani. Selectaţi cu tasta START 
anul actual şi confi rmaţi cu tas-
ta PORNIRE/OPRIRE .

6. Pe ecran luminează intermi-
tent afi şajul pentru zi. Selectaţi 
cu tasta START ziua actuală şi 
confi rmaţi cu tasta PORNIRE/
OPRIRE .

7. Pe ecran luminează intermitent 
afi şajul pentru lună. Selectaţi 
cu tasta START luna actuală şi 
confi rmaţi cu tasta PORNIRE/
OPRIRE . Aparatul se opreşte 
automat la fi nal. Data şi ora sunt 
salvate acum.

6.2 Selectarea unităţii de temperatură (°C sau °F)  
Puteţi alege afi şarea rezultatelor de măsurare în unitatea de 
temperatură exprimată în grade Celsius (°C) sau în grade 
 Fahrenheit (°F).

1. Ţineţi apăsată tasta START  pe 
aparatul oprit timp de trei se-
cunde. Pe ecran apare „°C“.

2. Acum selectaţi cu tasta START 
o unitate de temperatură (°C 
sau °F) şi confi rmaţi cu tasta 
PORNIRE/OPRIRE .

7. Măsurare  
 Indicaţie

Verifi caţi anterior fi ecărei utilizări, dacă lentila prezintă dete-
riorări. Dacă aceasta este deteriorată, apelaţi la adresa co-
merciantului sau la cea de service. Ţineţi cont de faptul că 
termometrul pentru ureche trebuie să se afl e cel puţin 30 de 
minute în cameră înainte de a efectua măsurarea.
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7.1 Măsurarea temperaturii corpului  

 AVERTIZARE
• Există persoane la care se înregistrează valori diferite pentru 

urechea stângă şi dreaptă. Pentru a putea înregistra schim-
bările de temperatură, măsuraţi la aceeaşi persoană întot-
deauna în aceeaşi ureche.

• Termometrul pentru ureche poate fi  utilizat de copii numai 
dacă aceştia sunt supravegheaţi de adulţi. De regulă, măsu-
rarea este posibilă începând cu vârsta de 6 luni. În cazul co-
piilor sub 6 luni, canalul urechii este încă foarte îngust, astfel 
încât, deseori, temperatura timpanului nu poate fi  măsurată 
şi se afi şează frecvent rezultate prea scăzute de măsurare.

• Măsurarea nu va fi  efectuată la o ureche cu afecţiuni infl a-
matorii (de exemplu puroi, secreţii), în urma unor posibile 
răni la nivelul urechii (de exemplu afecţiuni ale timpanului) 
sau în perioada de vindecare după o intervenție chirurgica-
lă. În toate aceste cazuri, vă rugăm să consultaţi medicul 
dumneavoastră.

• Utilizarea termometrului pentru ureche la diferite persoane 
poate fi  inefi cace în cazul bolilor infecţioase acute datorită 
contaminării bacteriene, în ciuda curăţării şi dezinfecţiei prin 
ştergere care trebuie efectuate. În cazuri individuale consul-
taţi medicul dumneavoastră.

• Acest termometru pentru ureche trebuie folosit numai cu 
capacul de protecţie montat.

• Următoarele situaţii pot infl uenţa temperatura în ureche: da-
că aţi stat culcat pe o ureche timp îndelungat, urechile sunt 
acoperite, urechile sunt expuse temperaturilor ridicate/re-
duse extreme sau după înot/baie. Dacă vă confruntaţi cu 

una din aceste situaţii, aşteptaţi 20 de minute înainte de a 
efectua măsurătoarea.

• Cerumenul poate infl uenţa măsurarea, curăţaţi aşadar ure-
chea înainte de măsurare, dacă este cazul.

1. Aşezaţi capacul de protecţie curat pe 
vârful senzorului termometrului pentru 
ureche.

2. Pentru a porni termometrul pentru ure-
che, apăsaţi tasta PORNIRE/OPRIRE 

. Sunt emise trei semnale sonore şi 
ecranul se aprinde. 

3. Deoarece canalul auditiv este uşor 
curbat, înaintea introducerii vârfului 
senzorului trageţi uşor urechea înspre 
spate în sus pentru ca vârful capacu-
lui de protecţie să fi e îndreptat direct 
spre timpan.

4. Introduceţi vârful senzorului cu capa-
cul de protecţie cu atenţie în canalul 
auditiv şi apăsaţi tasta START pentru 
a porni procesul de măsurare. 
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5. După cca. o secundă se aude un sem-
nal sonor şi rezultatul măsurării apare 
pe ecran. Pentru a opri termometrul 
pentru ureche, apăsaţi tasta PORNI-
RE/OPRIRE . 

 Indicaţie
Dacă după măsurare nu apăsaţi nicio tastă timp de un minut, 
aparatul se opreşte automat.
Indicator febră
Dacă temperatura măsurată este < 38 °C (100,4 °F), pe ecran 
apare o faţă zâmbitoare  şi este emis un scurt semnal 
sonor.
Când temperatura măsurată se afl ă între 37,5 şi 37,9 °C, sunt 
emise în plus două semnale sonore scurte (indicaţie pentru 
„temperatură crescută“). 
Dacă temperatura măsurată este ≥ 38 °C (100,4 °F), pe ecran 
apare o faţă tristă  şi sunt emise succesiv un semnal sonor 
scurt, unul lung şi două semnale sonore scurte.

7.2 Măsurarea temperaturii obiectului  

1. Scoateţi capacul de protecţie (dacă es-
te montat) de la vârful senzorului ter-
mometrului pentru ureche.

2. Pentru a porni termometrul pentru ure-
che, apăsaţi tasta PORNIRE/OPRIRE 

. Sunt emise trei semnale sonore şi 
ecranul se aprinde. 

3. Asiguraţi-vă că vă afl aţi în modul Tem-
peratură obiect (peratură obiect ( ).

Pentru a comuta între modul Tempera-
tură corp şi Temperatură obiect, ţineţi 
apăsată scurt tasta PORNIRE/OPRIRE 

 şi tasta START în acelaşi timp.

4. Ţineţi vârful senzorului termometrului 
pentru ureche de la 1 până la 2 cm 
în faţa locaţiei de măsurare şi apăsaţi 
tasta START.

5. După o secundă se aude un semnal 
sonor şi rezultatul măsurării apare pe 
ecran. Pentru a opri termometrul pen-
tru ureche, apăsaţi scurt tasta PORNI-
RE/OPRIRE .
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7.3 Afişarea temperaturii încăperii  
Dacă porniţi termometrul pentru ureche, pe ecran apare tem-
peratura încăperii, data şi ora la fiecare 3 secunde alternativ.

7.4 Afişarea valorii de măsurare memorate  
Termometrul pentru ureche salvează automată valoarea de 
măsurare a temperaturii de la ultimele 10 măsurători pentru 
fiecare temperatură a corpului şi a obiectului (incl. data şi ora). 
Pentru a accesa valorile de măsurare salvate, procedaţi în 
felul următor:

1. Apăsaţi tasta PORNIRE/OPRI-
RE  pentru a porni termome-
trul pentru ureche.

2. Ţineţi apăsată tasta START/
STOP  timp de 3 secunde. Pe 
ecran apare un M şi ultima valoa-
re de măsurare salvată. 

3. Pentru a comuta între valorile de 
măsurare memorate individual, 
apăsaţi tasta PORNIRE/OPRIRE 

. La fiecare altă apăsare a tas-
tei PORNIRE/OPRIRE  se afi-
şează mai întâi numărul spaţiului 
de memorare şi la final valoarea 
de măsurare.

4. Dacă doriţi să continuaţi măsurare, apăsaţi tasta START. Dacă 
doriţi să opriţi termometrul pentru ureche, ţineţi apăsată tasta 
PORNIRE/OPRIRE  timp de 3 secunde.
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8. Schimbarea bateriilor  
Înainte de a înlocui bateriile, asiguraţi-vă că aparatul este oprit.

1. Înlocuiţi bateriile de îndată ce pe ecran 
apare simbolul baterie (apare simbolul baterie (  ).

2. Trageţi compartimentul pentru baterii 
şi scoateţi bateriile din compartimentul 
pentru baterii.

3. Introduceţi cele două noi baterii 1,5 V 
AAA. Aveţi în vedere introducerea bate-
riilor în sensul corespunzător. Închideţi 
compartimentul pentru baterii.

9. Curăţarea / Depozitarea  
Capacele de protecţie sunt de unică 
folosinţă.
Vârful senzorului este cea mai sensibilă 
componentă a termometrului pentru 
ureche. Curăţaţi cu atenţie vârful sen-
zorului pentru a evita deteriorările. Fo-
losiţi în acest scop o cârpă moale sau 
un beţişor cu vată care se poate umezi 
cu soluţie pentru dezinfectare, alcool sau apă caldă. 
Pentru curăţarea întregului aparat, vă rugăm să folosiţi o cârpă 
umezită cu leşie de săpun. 
Nu folosiţi agenţi de curăţare agresivi. 
Dacă intenţionaţi depozitarea pe o perioadă îndelungată, scoa-
teţi bateriile. Aparatul nu trebuie depozitat sau utilizat la tem-
peraturi sau umiditate a aerului prea ridicate sau scăzute (a se 
vedea date tehnice), la lumina soarelui, în legătură cu curent 
electric sau în locuri cu praf. În caz contrar se pot înregistra 
anomalii în cadrul măsurărilor.



12

10. Eliminarea ca deşeu  
Bateriile uzate, complet goale se vor elimina în recipientele 
de colectare special marcate, la fi rmele specializate sau la 
comerciantul de electrice. Aveţi obligaţia legală să eliminaţi 
bateriile ca deşeu.
Indicaţie: Bateriile care conţin substanţe toxice 
prezintă aceste simboluri: Pb = bateria conţine 
plumb, Cd = bateria conţine cadmiu, Hg = bateria 
conţine mercur.
În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul 
nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la fi nalul 
duratei de viaţă. Eliminarea se poate realiza prin in-
termediul centrelor de colectare corespunzătoare din 
ţara dumneavoastră. Eliminaţi aparatul conform prevederilor 
Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 
privind aparatele electrice şi electronice vechi. Pentru întrebări 
suplimentare, adresaţi-vă autorităţii locale responsabile pentru 
eliminarea deşeurilor.

11.  Ce fac în cazul în care apar mesaje 
de eroare?  

Mesaj de 
eroare

Cauză Remediere

E   1
Termometrul pentru 
ureche nu este pregă-
tit de măsurare.

Măsuraţi prima dată de 
îndată ce corpul (
Măsuraţi prima dată de 
îndată ce corpul ( ) sau 
modul Temperatură obiect 
( ) este afi şat pe ecran.

Mesaj de 
eroare

Cauză Remediere

E   2
Temperatura ambi-
antă măsurată nu 
se afl ă în intervalul 
între 10 °C – 40 °C 
(50 °F – 104 °F).

Puneţi termometrul pen-
tru ureche pentru 30 de 
minute într-un spaţiu cu 
temperatură ambiantă de 
10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F).

E   3
Termometrul pentru 
ureche nu este plasat 
corect în ureche.

Ţineţi cont de indicaţiile 
cuprinse în capitolul „Mă-
surarea“. Efectuaţi din nou 
măsurarea.

E   4
Termometrul pentru 
ureche a determinat o 
modifi care importantă 
a temperaturii am-
biante.

Puneţi termometrul pen-
tru ureche pentru 30 de 
minute într-un spaţiu 
cu temperatură ambi-
antă de 10 °C – 40 °C 
(50 °F – 104 °F). 

E   5
Termometrul pentru 
ureche nu funcţionea-
ză perfect. 

Schimbaţi bateriile şi încer-
caţi din nou. Dacă eroarea 
apare din nou, contactaţi 
Serviciul clienţi.

E   6
Vă afl aţi în modul „Mă-
surare temperatură 
obiect“, iar capacul de 
protecţie nu este încă 
montat.

Pentru a putea efectua mă-
surarea temperaturii obiec-
tului, trebuie să scoateţi 
capacul de protecţie.



13

Mesaj de 
eroare

Cauză Remediere

H
Măsurarea urechii: 
Temperatură măsurată 
peste 43 °C (109,4 °F)

Măsurarea obiectului: 
Temperatură măsurată 
peste 100 °C (212 °F)

Asiguraţi-vă că aparatul 
şi capacul de protecţie se 
afl ă în stare perfectă. Efec-
tuaţi din nou măsurarea.

L
Măsurarea urechii: 
Temperatura măsu-
rată scade sub 28 °C 
(82,4 °F)

Măsurarea obiectului: 
Temperatura măsura-
tă scade sub -20 °C 
(-4 °F)

Asiguraţi-vă că aparatul 
şi capacul de protecţie se 
afl ă în stare perfectă. Efec-
tuaţi din nou măsurarea.

Bateriile sunt consu-
mate.

Scoateţi cele două baterii 
goale şi aşezaţi cele două 
baterii 1,5V AAA în termo-
metrul pentru ureche.

Dacă problema dumneavoastră nu este listată aici, contactaţi 
serviciul pentru clienţi.

12. Date tehnice  
Domeniu de măsurare 
temperatură

• În ureche: 28,0 – 43,0 °C 
(82,4 – 109,4 °F)

• Temperatura obiectului: -20 – 100 °C 
(-4 – 212 °F)

• Temperatura încăperii: 0 – 50 °C 
(32 – 122 °F)

Precizia de măsurare în 
laborator

• În ureche: ± 0 ,2 °C (0,4 °F) în inter-
valul de măsurare 35,5 – 42,0 °C 
(95,9 – 107,6 °F); ± 0,3 °C (0,5 °F) 
în intervalul de măsurare ≤35,5 °C 
(95,5 °F) şi ≥42,0 °C (107,6 °F)

• Temperatura obiectului: ± 4% sau ± 2 °C 
(4 °F)

• Temperatura încăperii: ± 2 °C (± 4 °F)
Reproductibilitate clinică 0,11 °C (0,2 °F)
Durata de măsurare Cca. o secundă
Domeniu de temperatură 
de funcţionare

10 – 40 °C (50 – 104 °F), umiditatea aerului 
15 – 85% (fără condens)

Domeniu temperatură de 
depozitare

-25 – 55 °C (-13 – 131 °F), umiditatea aeru-
lui ≤ 95% (fără condens)

Memorie 10 de spaţii de memorare
Rezoluţie afi şaj 0,1 °C sau 0,1 °F
Baterie DC 3V (2 x baterii 1,5V AAA)
Dimensiuni 155 x 38 x 47 mm 
Greutate cca. 63 g (fără baterii)
Capace de protecţie 10
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Oprire automată 60 de secunde
Durată de utilizare baterie 3000 de măsurări consecutive sau un an 

cu până la două măsurări pe zi, incluzând 
modul standby.

Numărul de serie se află pe dispozitiv sau în compartimentul 
pentru baterii.

13. Garanție / Service
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077, Ulm (denumită 
în cele ce urmează „Beurer”) oferă o garanție pentru produ-
sul de față, în conformitate cu condițiile stipulate şi în măsura 
prezentată în continuare.

Condițiile de garanție prezentate în continuare nu aduc 
atingere obligațiilor de garanție legale ale vânzătorului 
stipulate în contractul de cumpărare încheiat cu cumpă-
rătorul. 
De asemenea, garanția nu aduce atingere normelor legale 
obligatorii privind răspunderea.

Beurer garantează funcționarea fără defecțiuni a produsului şi 
faptul că acesta este complet.

Garanția globală este valabilă timp de 5 ani de la data achiziți-
onării produsului nou, neutilizat, de către cumpărător.

Această garanție este valabilă numai pentru produsele achi-
ziționate în calitate de consumator şi exclusiv în scopuri per-
sonale, pentru utilizarea la domiciliu.
Se aplică legislația germană.

În cazul în care, pe parcursul perioadei de garanție, se do-
vedeşte că acest produs este incomplet sau funcționează în 
mod necorespunzător, în conformitate cu dispozițiile prezen-
tate în continuare, Beurer va oferi, în baza prezentelor condiții 
de garanție, servicii gratuite de livrare a pieselor de schimb 
sau de reparații.

În cazul în care cumpărătorul doreşte să anunțe un caz 
acoperit de garanție, trebuie să se adreseze mai întâi co-
merciantului local: consultați lista „Service International” 
cu adrese de service anexată. 

Astfel, cumpărătorul va afla informații suplimentare referitoare 
la gestionarea cazului acoperit de garanție, de ex. unde poate 
trimite produsul şi care sunt documentele necesare. 

Pretențiile în temeiul garanției sunt posibile numai în cazul în 
care cumpărătorul poate prezenta către Beurer sau un parte-
ner autorizat al acestuia 
- o copie a facturii/dovadă de achiziționare şi 
- produsul original 
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Din prezenta garanție sunt excluse în mod expres 
- uzura rezultată în urma utilizării obişnuite a produsului;
- accesoriile incluse în pachetul de livrare al acestui produs, 

care se pot uza, respectiv consuma în timpul utilizării cores-
punzătoare (de ex. baterii, acumulatoare, manşete, garnituri, 
electrozi, becuri, accesorii şi accesorii ale inhalatorului); 

- produsele care au fost utilizate, curățate, depozitate sau la 
nivelul cărora s-au efectuat lucrări de întreținere în mod ne-
corespunzător şi/sau în mod contrar dispozițiilor din instruc-
țiunile de instalare, precum şi produsele care au fost des-
chise, reparate sau la nivelul cărora s-au efectuat modificări 
de către cumpărător sau un centru de service neautorizat 
de Beurer; 

- defecțiunile survenite în timpul transportului de la producător 
la client, resp. de la centrul de service la client;

- produsele achiziționate ca articole la mâna a doua sau ca 
articole uzate;

- daunele rezultate în urma unei defecțiuni la nivelul acestui 
produs (în acest caz pot surveni însă pretenții în baza răspun-
derii privind produsul sau a altor dispoziții obligatorii privind 
răspunderea). 

Lucrările de reparație sau înlocuirea completă nu prelungesc 
în niciun caz perioada de garanție.
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Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany 
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

Contracted Manufacturer: Joytech healthcare Co., Ltd
Factory address: No. 365, Wuzhou Road, Yuhang, Economic Development Zone, 311100, Hangzhou, China
Phone number: 0571-81957767
Product name: Infrared Ear Thermometer, Model number: DET-103, REF Nr.: FT 58
ISO standard: ISO80601-2-56:2017
China medical production Licence No: 浙食药监械生产许20180040号
Manufactured in China


